
FREQUENCE D’UTILISATION MAXIMALE 
DES INSTRUMENTS COUPANTS
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Cassette identification:
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Foret pilote VECTOdrill Foret VECTOdrill Instruments optionnel

B 1.5 B 2.0 B 2.8 B 3.5 B 4.3 B 5.3 PF 3.0 PF 3.5 mm PF 4.0 mm PF 4.5 mm PF 5.0 mm PF 6.0 mm
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Remarques:

Pour un entretien correct et soigné, voir la notice «Traitement» (THM61131). Plus d’informations sur www.thommenmedical.com


